
第3回 瀬戸内ペースメーカ・デバイス研究会　プログラム
当番世話人　　　岡山大学病院        　臨床工学部ＣＥ部門　　竹中 祐樹

福山循環器病院　　　　臨床工学課　　　　　　　桑木 泰彦
プログラム

9:00 受付開始
9:25 開会挨拶　　　　　　　当番世話人　　福山循環器病院　　　臨床工学課 桑木 泰彦

第1部
9:30～9:50 第2回レビュー

座長： 心臓病センター榊原病院　　　臨床工学科　　　 有道 真久
津山中央病院　　　心臓血管センター　ME室 万殿 敏文

『条件付MRI対応CIEDs患者のMRI検査フローチャートの構築』
演者： 脳神経センター大田記念病院　　　臨床工学課 舛本 忠幸

第2部
9:50～10:20 基礎講演

座長： 脳神経センター大田記念病院　      臨床工学課 舛本 忠幸
                   福山市民病院　       臨床工学科   吉岡 和昭
『心臓植込み型デバイスの心内電位を読む』

演者： 岡山大学病院　       臨床工学部ＣＥ部門 竹中 祐樹

第3部
10:30～11:45 メーカープレゼンテーション　～生体情報を活用する～

司会： 岡山赤十字病院　       臨床工学技術課 伊藤 新一
               　 香川県立白鳥病院　    臨床工学室 秋山 精彦

10:30～10:45 BIOTRONIK　（Activity）
10:45～11:00 St. Jude Medical　（ST Monitoring）
11:00～11:15 Japan Life Line（Solin）　（分時換気センサー）
11:15～11:30 Boston Scientific　（フットプリント）
11:30～11:45 Medtronic　（OptiVol）

第4部
12:00～13:00 Dr特別講演（ランチョンセミナー）

座長： 福山循環器病院         　臨床工学課 桑木 泰彦
岡山医療センター　        臨床工学科 藤本 典一

『外科医が考えるCRMD植込み　～外科的手技と管理～』
演者： 広島大学病院　  心臓血管外科　診療准教授 今井 克彦　先生

13:15～13:20 研究会活動報告　   　代表世話人　　倉敷中央病院　　臨床検査技術部 高橋 勝行

13:20～13：25 デバイス・ワンポイントレクチャー　   倉敷中央病院　　臨床検査技術部 高橋 勝行

第5部
13:25～15:05 症例検討　（発表8分　質疑応答7分）

座長： 岡山ハートクリニック　　　臨床工学科 河藤 壮平
福山循環器病院　　　　　 臨床工学課 高林 恒介

     　コメンテータ： 倉敷中央病院　　　　　　　循環器内科 岡本 陽地 先生
13:25～13:40 『劇症型心筋炎における心内電位変化をDeviceにて確認出来た1症例』

草津総合病院　　　　　　　臨床工学科 寺村 聡   
13:40～13:55 『当院のペースメーカ植え込み患者における心房性不整脈の検討』

　       高松赤十字病院　　　　　　　医療機器管理課 田井 裕也
13:55～14:10 『心エコーを用いて心房閾値測定を行った心房静止の一例』

    川崎医科大学附属病院　　　　　MEセンター 水津 英仁

                                          （休憩　10分）

14:20～14:35 『当院におけるHomeMonitoring®の現状と課題』
津山中央病院　　　心臓血管センター　ME室 森口 裕太

14:35～14:50  『ﾍﾟｰｽﾒｰｶﾘｰﾄﾞ不完全断線に対する一考察』                                     
 心臓病センター榊原病院　　　　臨床工学科 中村 千恵

14:50～15:05 『リードインピーダンスの経時的な変化を詳細に観察しえたリード断線の一例』
倉敷中央病院　　　　　　　臨床検査技術部 田中 翔平

第6部
15:10～16:10 デバイス感染症を考える

座長： 倉敷中央病院　         臨床検査技術部 高橋 勝行
岡山大学病院　         臨床工学部ＣＥ部門 竹中 祐樹

15:10～15:40 『デバイス感染の予防管理』
演者： 倉敷中央病院         　循環器内科 岡本 陽地 先生

15:40～16：10 『デバイス感染に対するリード抜去術』
演者： 岡山大学病院          　循環器内科  三好 章仁 先生

16:10 閉会挨拶       当番世話人　　　岡山大学病院        　臨床工学部ＣＥ部門 竹中 祐樹
　　　                       


